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OPÉRATIONS DE MAINTENANCE 

Durée de travail moyenne de 5 à 6 heures.

Dans le cadre de nos contrats de maintenance et de service, la main d’oeuvre et les déplacements pendant les heures 
habituelles de travail (du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, hors jours fériés) sont compris dans le forfait.

Si vous souhaitez nous confier une prestation de maintenance qui n’entre pas dans le cadre de nos contrats de maintenance 
ou de service, veuillez solliciter au préalable un devis par e-mail à l’adresse service_de@diasorin.com.

Pour la maintenance périodique entrant dans le cadre de nos conventions de service contractuelles, notre Dispatch Team vous 
contactera directement pour prendre rendez-vous.

1 Nettoyage et décontamination de l’appareil

• Nettoyage et décontamination de toutes les surfaces

2 Ordinateur et accessoires

• Création d’une sauvegarde locale des données
• Nettoyage des accessoires
• Vérification du fonctionnement de l’imprimante
• Vérification du fonctionnement de l’alimentation sans coupure UPS (le cas échéant)

3 Nettoyage et lubrification

•� �Nettoyage et lubrification de tous les modules (modules de lecture, de lavage, de transfert des 
plaques, de pipetage) et de tous les autres modules concernés

4 Incubateur et pipeteur

• Contrôle et réglage du module de transfert des plaques
• Contrôle et réglage du pipeteur

5 Remplacement des pièces

• Tuyaux dans lesquels des résidus de mesure liquides ont été aspirés, dans le tiroir de l’instrument
• Filtres du tampon de lavage (4)
• Pompe d’aspiration des déchets
• Filtre pour le liquide du circuit
• Tuyaux externes
• Câble coaxial
• Seringue
• Valve à 3 voies
• Vérification de l’alignement mécanique du système
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6 Test des modules

• �Modules COP (Central Operating Processor) de la carte-mère: 
Vérification du bon fonctionnement de toutes les interfaces digitales vers les modules

• �Exécution de 4 tests de CQ à l’aide d’une solution colorée pour vérifier le bon fonctionnement des 
modules individuels en interaction les uns avec les autres ainsi que lors de mesures de routine

• Test de la zone du portoir d’échantillons
• �Module de lecture: 

Contrôle du fonctionnement de l’ensemble du module avec vérification des longueurs d’onde et 
filtres respectifs avec des appareils de mesure régulièrement étalonnés par nos soins.

• �Module de lavage: 
Contrôle du fonctionnement de l’ensemble du module avec vérification de l’injection correcte  
des liquides dans les plaques et de la bonne aspiration des solutions de lavage, et si nécessaire  
remplacement et contrôle de la position des aiguilles d’aspiration

• �Module d’incubation:  
Contrôle du fonctionnement de l’ensemble du module avec vérification que toutes les températu-
res d’incubation possibles sont effectivement atteintes.

• �Module de transfert des plaques: 
Contrôle du fonctionnement de l’ensemble du module avec vérification si toutes les positions sont 
desservies correctement avec une plaque.

• �Module de pipetage: 
Contrôle du fonctionnement de l’ensemble du module avec test de stress de tous les moteurs de  
pipetage ainsi que vérification des positions de pipetage dans le système. De même, réalisation 
d’un test LLD (Liquid-Level-Detection) pour vérifier la bonne détection des échantillons dans les 
tubes.

7 Paramétrage du module de lavage

• Réglage de la profondeur d’immersion
• Calibrage de l’injection
• Vérification des performances d’aspiration de toutes les aiguilles d’aspiration

8 Test final

• �Exécution de 4 tests de CQ à l’aide d’une solution colorée pour vérifier le bon fonctionnement des 
modules individuels en interaction les uns avec les autres ainsi que lors de mesures de routine

• Erstellung eines Backups

9 Pièces jointes

• Tous les rapports des tests des modules (7)
• Le rapport du test LLD
• Tous les résultats du kit de CQ (4)


